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ي آلژيناتي ها حاصل از قالب IIIي ريخته شده با استون نوع ها بررسي ميزان سايش سطحي كست

 ضد عفوني شده 

 
  *، طاهره غفاري #*فهيمه حامدي راد

  دانشگاه علوم پزشكي تبريز ،دانشكده دندانپزشكي ،استاديار گروه پروتزهاي دنداني* 

  16/1/90: تاريخ پذيرش  – 14/7/89: تاريخ ارائه مقاله 

  

  چكيده

ثر براي به عنوان يك روش مؤبه روش غوطه وري يا اسپري كردن كننده  به وسيله مواد ضدعفوني ييناتلژي آها ضدعفوني كردن قالب :مقدمه

حاصل از  IIIي ريخته شده با استون نوع ها هدف از اين مطالعه بررسي ميزان سايش سطحي كست. كنترل عفونت شناخته شده است

   .باشد مي لژيناتي ضد عفوني شده به دو روش اسپري كردن و غوطه وريي آها قالب

انتخاب و نمونه ها به ) ، ميكروتن و دكونكس%2، گلوتارآلدئيد %25/5هيپوكلريت سديم (چهار ماده ضدعفوني كننده رايج  :ها مواد و روش

هر گروه ). قالب 180مجموعاً (يي جهت كنترل انتخاب گرديد تا 20تايي تقسيم شدند و يك گروه شاهد  20تايي با دوزيرگروه  40چهار گروه 

گروه شاهد هاي  قالب. دقيقه ضدعفوني شدند 8به مدت ) اسپري كردن يا غوطه وري(با يك ماده ضدعفوني كننده و هر زيرگروه با يك روش 

هاي  داده. سايش سطحي، ميزان سايش محاسبه شد با استفاده از دستگاه ايجادكننده. ريخته شدند IIIقالب ها با استون نوع . ضدعفوني نشد

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت LSD و ANOVAتست  ،به دست آمده با استفاده از آمار توصيفي

ي اسپري كردن و غوطه وري با ميكروتن و نيز اسپر. بود دار معنيي مختلف از لحاظ آماري ها ميانگين ميزان سايش سطحي در گروه :ها  يافته

  . با دكونكس بيشترين ميزان سايش را داشت كمترين ميزان سايش و اسپري كردن و غوطه وري %25/5دن با هيپوكلريت سديمكر

  

  

  

 ------------------------------------------------------   

  09151109032،  0411 - 3355966 - 9: تلفن ،دندانپزشكي، گروه پروتزهاي دنداني  دانشكدهخيابان دانشگاه،  ،تبريز: نشاني  مسؤول،  مولف ####

  E-mail: Fahimeh.hamedirad@Gmail.com 

Evaluation of Wear of Type III Stone Casts Made From Alginate Impressions after 

Being Disinfected 
 

Fahimeh HamediRad*#, Tahereh Ghaffari* 
* Assistant Professor, Dept of Prosthodontics, School of Dentistry, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. 

Received: 22 July 2010; Accepted: 5 April 2011 

 

Introduction: Disinfection of alginate impressions by immersion or spraying method with disinfecting agents is considered 

for effective infection control. The purpose of this study was evaluation of wear of type III stone casts made from alginate 

impressions after being disinfected by spray or immersion methods. 
Materials & Methods: Four common disinfecting agents (5.25% Sodium hypochlorite, 2% Glutaraldehyde, Micro 10 and 

Deconex) were selected and the samples were divided into four groups of 40 subjects with two subgroups of 20 subjects and 

a group of 20 subjects were selected as the control group (totally 180 impressions). Each group was disinfected with one of 

disinfecting agents and each subgroup disinfected by spraying or immersion method for 8 minutes. The control group was not 

disinfected. After disinfecting, the impressions were poured standardly with type III stone plaster. Using wear machine, 

surface wear rate was calculated. The data were analyzed using descriptive statistical tests, ANOVA & LSD. 
Results: The mean surface wearing was statistically different in different groups. Spraying or immersion by Micro 10 and 

spraying by 5.25% sodium hypochlorite had the least wear and spraying and immersion by Deconex caused the greatest 

wear.  

Conclusions: Regarding reduction of surface wearing of casts from disinfected impressions, it is advised to use Micro 10 

with spray or immersion methods and 5.25% sodium hypochlorite by spraying.  
Key words: Wear, disinfection, alginate, stone.  
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استفاده از ميكروتن به ،ي ضدعفوني شدهها ي حاصل از قالبها در كستسايش سطحي ايجاد از نظركاهش در محدوده مطالعه ما :نتيجه گيري

   .شود مي به روش اسپري كردن توصيه %25/5 و نيز هيپوكلريت سديم روش اسپري كردن و غوطه وري

  .، استونآلژينات ،ضدعفوني كردن ،سايش :ي كليديها  واژه

  .65-72:  2شماره /  35دوره  1390سال / مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد 

  

  مقدمه

موادي است كه  ترين صرفبي شك آلژينات يكي از پرم

استفاده  .گيرد مي ن مورد استفاده قراراه از د گيري قالببراي 

ن و ها چون داي  در محيط آلوده گيري قالبزياد از اين ماده 

يي چون سندرم نقص ايمني اكتسابي، لزوم ها شيوع بيماري

اين معيارها در مورد  .كند مي برخورد با مواد پاتوژن را محرز

و موج جديد سل  Bتري چون هپاتيت  ي شايعها بيماري

ه ي دندانپزشكي بها قالب. به دارو نيز بايد رعايت شودمقاوم 

از محل كار به  ها ي انتقال پاتوژنها راهطور يقين يكي از 

بايد قبل از ريختن با  ها لذا همه اين قالب )1(.دنباش مي خارج

ترين  متداول. گچ به منظور تهيه كست، ضدعفوني گردند

 ،كننده روش ضدعفوني كردن، اسپري كردن ماده ضدعفوني

ي آلژيناتي است، اما مطالعات نشان داده است ها داخل قالب

وري نيز  توانند به روش غوطه مي ييها كه چنين قالب

   )2( .ضدعفوني گردند

نسبت به جذب و يا از دست دادن رطوبت آلژينات 

حساس بوده و هر يك از دو پديده فوق باعث تغييراتي در 

كيفيت كست گچي  ابعاد قالب، بازسازي جزئيات سطحي و

  )3(.شودناشي از آن مي

 Peutzfeldt روي سطح كننده  ي ضدعفونيها ثير محلولتأ

و اظهار  و الاستومريك را مورد بررسي قرار داد يي آلژيناتها قالب

توان به مدت يك  مي كه هم آلژينات و هم الاستومرها را داشت

غييري در بدون اينكه ت ،قرار داردكننده  ساعت در محلول ضدعفوني

   )4(.رخ دهد آنها سطح

Tan زمان ضدعفوني  ثيرتأ به بررسياي  در مطالعه شو همكاران

 ي استونها ي آلژينات روي كيفيت سطح كستها كردن قالب

هيپوكلريت سديم و  Sporicidاسپري كردن با  آنها .پرداختند حاصله

  ،Sporicidinور كردن در محلول  يدوفور و نيز غوطه

Cold Sterilization  وCideplus glutaraldehyde 30، 0ي ها در زمان 

ضدعفوني كردن به روش . دادندمورد مقايسه قرار را دقيقه  60 و

نتايج نشان داد كه زمان . دو ماده غير قابل قبول بودوري با اين  غوطه

و  Sporicidinاسپري  باضدعفوني كردن روي كيفيت كست 

اسپري يدوفور  باولي  ،اردداري د ثير معنيهيپوكلريت سديم تأ

   )5(.ثيري نداردتأ

انش انجـام  و همكـار  Bodenكـه توسـط    تحقيقيدر 

كننـده   معلوم شد اختلاط استون با مواد ضدعفوني ،گرديد

 شود و اكيداً مي ي حاصلهها باعث ايجاد نرمي سطح كست

بايد قبل از ريخـتن و بعـد از    ها قالبتوصيه كرد كه همه 

ثير مداخلـه گـر   شسته شوند تا تـأ عفوني كردن با آب ضد

  )6(.حذف شود ها مواد ضدعفوني از كست

Hussain ثير ضدعفوني كردن و همكارانش بر روي تأ

 ي هيدروكلوئيد غير قابل برگشت بر خصوصياتها قالب

 نشان داد كهنتايج  .مطالعه كردند III نوع گيپسوم يها كست

Perform ID  وDimenol  هر دو روي سختي گچ نوعIII ثيرتأ 

  )7(.ندارد يثيرتأ Impressi Vگذارند ولي  مي

Setz ثير مواد در زمينه تأ تحقيقي ،و همكارانش

تغييرات ابعادي و كيفيت  كننده مختلف روي ضدعفوني

نتايج نشان داد  .دادندگيري اوليه انجام  مواد قالب سطحي

تغييرات ابعادي و تغيير در كيفيت سطحي  ،در هر گروه كه

در حالي كه از لحاظ آماري تغييرات  ،حداقل بود

گيري سيليكون  داري بين آلژينات و مواد قالب معني

ي تهيه شده از ها كست). >05/0P(افزايشي وجود داشت 
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ي تهيه شده ها ي سيليكون افزايشي نسبت به كستها قالب

ي ها در نهايت، روش. بودندتر  ي آلژيناتي دقيقها از قالب

ثير جزئي روي فقط تأ ،ها بمختلف ضدعفوني كردن قال

 .ي دنداني داشتندها ثبات ابعادي و كيفيت سطحي كست

توان از ماده  كردند براي دقت بالاتر ميپيشنهاد آنها 

  )8(.گيري سيليكون افزايشي استفاده كرد قالب

را  يناتيآلژ يها در اين مطالعه ما بر آن شديم تا قالب

 ن،كروتيم( مواد ضدعفوني كننده در دسترس با

) و دكونكس% 25/5 ميسد تيپوكلريه ،%2 ديگلوتارآلدئ

 ،ضدعفوني كرده يور به دو روش اسپري كردن و غوطه

حاصله از استون  يها سپس تغييرات ايجاد شده در كست

روش  ،تا در نهايت ،گيري و مقايسه كنيم را اندازه IIIنوع 

ايجاد از نظر  ها مطلوب براي ضدعفوني كردن قالب

دست ه را بي حاصله ها سطحي در كست كمترين سايش

  .آوريم

  ها مواد و روش

اين مطالعه يك مطالعه تجربي آزمايشگاهي بود كـه در  

دانشـكده دندانپزشـكي دانشـگاه     بخش پروتزهاي دنداني

  .علوم پزشكي تبريز انجام گرديد

نمونه براي هر گروه در نظر  20در اين مطالعه تعداد 

ديسكي  از يك مدله براي انجام اين مطالع .گرفته شد

 به قطر (Triplex cold CO. Liechtenstein) كريليآ شكل

mm15  و ضخامتmm5 لايه  دوروي آن . استفاده گرديد

سپس  .ميليمتري خوابانده شد 5موم رز جهت ايجاد فاصله 

 كريل فوريآيك تري اختصاصي سوراخدار با 

شركت صنايع پزشكي -تهران- ايران 200آكروپارس (

آلژيناتي  يها قالب. ساخته شد به شكل مستطيل )مارليك

قالب به عنوان گروه كنترل در نظر گرفته شد  20 .شد تهيه

با يكي  تقسيم شد و هر گروه به چهار گروه ها و بقيه قالب

 )شيمي طب آذر( ميكروتنشامل ه از مواد ضدعفوني كنند

 .PaksanCo) %25/5، هيپوكلريت سديم 10/1با غلظت 

Iran)، سدكونك (Irenic Co. Switzerland) گلوتارآلدئيد  و

2%(Behsa Co. Iran) هر كدام از اين . ، ضدعفوني شدند

 به دو زير گروه دوتايي تقسيم شده و هر زيرگروه ها گروه

با ماده مزبور  )اسپري كردن يا غوطه وري(با يك روش 

ي مختلف ها براي گروه ها انتخاب قالب. ضدعفوني گرديد

  .في انجام گرديدصورت تصاده ب

 .Trapicalgin, Zermack Co)آلژينات  اين تحقيق از در

Italy) جهت اطمينان از جدا . گيري استفاده شد براي قالب

 Fix, Densply)از چسب آلژينات  ها  نشدن آلژينات از تري

Detrey Co. Germany) 180 تعدادبه طور كلي، . استفاده شد 

گرم پودر  15( تور كارخانهطبق دس قالب آلژيناتي استاندارد

درجه سانتيگراد با حداقل زمان اختلاط  22گرم آب  35 +

دقيقه  3زمان سخت شدن  .از مدل گرفته شد )ثانيه 45

در نظر  ها از زمان پيشنهادي كارخانه براي همه نمونهتر  اضافه

دقيقه بعد از زمان سفت  3- 5زيرا اگر آلژينات . گرفته شد

 ،شود مي ميزان استحكام آن دو برابر ،شدن از مدل جدا شود

دو قالب به عنوان  )9(.بنابراين احتمال پاره شدن آن كمتر است

گيري و شستشو  بعد از قالب .گروه كنترل در نظر گرفته شد

وسيله جريان ملايم ه ب ها آب اضافي قالب ،زير آب جاري

به  .نددخشك نش ها به طوري كه قالب ،پوار هوا گرفته شد

زمان و از طرفي دادن كننده  ف عامل مخدوشمنظور حذ

به  ها اين قالب ،)2(آلژينات Recoveryفرصت مناسب براي 

 )در يك كيسه پلاستيك( دقيقه در محيط مرطوب 8مدت 

ثانيه زير آب جاري سرد  30 ، و سپس مجدداًندنگهداري شد

پس از  ،وري غوطه تحتي ها در گروه .شسته شدند

ثانيه زير آب جاري  30به مدت  ها قالب از مدل، گيري قالب

 30به مدت  اًضدعفوني گشته و مجدد دقيقه 8 سپس ،شسته

، شونده ي اسپريها  در نمونه .شدندشسته  ،ثانيه زير آب جاري

كننده  ماده ضدعفوني ،زير آب جاري ها شستن قالبپس از 
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به خارج و داخل  ثانيه 30به مدت  سانتيمتري 20از فاصله 

دقيقه در يك كيسه  8به مدت  ،ها و قالب شد اسپري ها  تري

ثانيه زير  30شدند و در آخر باز به مدت داشته نگه پلاستيك 

 Pars dandan)سپس با استون . شسته شدند آب جاري

Co.Iran)  به صورت استاندارد و طبق دستور كارخانه سازنده

و با كمك ويبراتور ريخته  )گرم آب 18+  گرم پودر 100(

جدا  ها  از قالب ها دقيقه كست 45ز گذشت پس ا .شدند

كه در محيط اتاق  ها  نمونه ،ساعت 24بعد از گذشت . ندشد

 تميز شده و به وسيله )1تصوير ( خشك شده بودند كاملاً

-Sartorius Shlmadzu LIBROR AEU) ترازوي ديجيتالي

210/Germany)  سپس  .شدندقبل از انجام تست سايش وزن

 ERWEKA,Germany) سايش سطحيننده ك از دستگاه ايجاد

Type: TAR20) در داخل  ها  نمونه .)2 تصوير( استفاده شد

دقيقه  30روي زمان  دستگاه شدند ومخزن دستگاه قرار داده 

 ها  پس از آن نمونه .تنظيم گرديد دور در دقيقه 40با سرعت 

با مقايسه وزن . وزن گرديدند اًتميز و مجدد با پوار هوا

توان ميزان سايش ايجاد  مي قبل و بعد از آزمايش ها  نمونه

 25(تمام مراحل كار در دماي اتاق . شده را تعيين كرد

  .گرديدانجام  )درجه سانتيگراد

با ميانگين و ي به دست آمده از مطالعه ها  داده

تعيين تاثير دو عامل جهت . معيار توصيف شدند انحراف

ننده بر روش ضدعفوني كردن و نوع ماده ضدعفوني ك

. مميزان سايش از آناليز واريانس دو عاملي استفاده كردي

  .در نظر گرفته شد 05/0سطح معني داري 
 

 
  شاهد -ي مختلف موردها  نمونه:  1تصوير 

  

  

  

  

  
  سايشكننده  دستگاه ايجاد:  2تصوير 

  

  

  
  ها  يافته

د كه اآناليز واريانس دو عاملي نشان ددر اين مطالعه 

روش  و وجه به نوع ماده ضدعفونيميزان سايش با ت

ه ب). >01/0P( شتعني داري دااختلاف م ضدعفوني كردن

د كه محلول انشان د LSDكه آزمون تعقيبي  طوري

وري با بيشترين ميزان سايش  دكونكس به روش غوطه

محلول دكونكس . شتداري را با سايرين دا اختلاف معني

ساير داري را با  به روش اسپري كردن اختلاف معني
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داشته و در دومين رتبه از نظر ميزان سايش قرار  ها  گروه

به روش % 25/5محلول هيپوكلريت سديم . شتدا

وري و گلوتار  گلوتارآلدئيد به روش غوطه ،وري غوطه

آلدئيد به روش اسپري كردن از نظر ميزان سايش مشابه هم 

محلول ميكروتن به . ندشتبوده و در رتبه سوم قرار دا

وري و  ميكروتن به روش غوطه ،ي كردنروش اسپر

هيپوكلريت سديم به روش اسپري كردن از نظر ميزان 

مشابه هم بوده و در كمترين حد سايش قرار  سايش

لازم به ذكر است كه گروه آخر از نظر ميزان  .ندشتدا

  ).1جدول ( بودسايش مشابه با گروه شاهد 

  بحث

 ضرر توان بي نمي ي شيميايي راها  ضدعفوني كننده

ئي در ها توان از آنها با اجراي محدوديت مي دانست ولي

نحوي استفاده كرد كه ه مدت و روش ضدعفوني كردن ب

در همان  ،با حفظ ثبات ابعادي و خصوصيات سطحي

 ها اين محدوديت .زمان، اثر ضدباكتريايي نيز داشته باشند

يي ها محدوديت. باشد مي مربوط به ذات شيميايي اين مواد

روي كننده  كن است در زمينه تاثير ماده ضدعفونيكه مم

اغلب واضح و آشكار  ،وجود داشته باشد سايش سطحي

اين تاثير بيشتر . باشد مي به خاطر جذب آب است و عمدتاً

روي موادي مانند هيدروكلوئيدها و پلي اترها است كه به 

خصوصيت جذب و از . رطوبت محيط حساس هستند

كلوئيدها، با توجه به زمان دست دادن آب توسط هيدرو

 30غوطه وري بوده است و اغلب محققين زمان كمتر از 

و  Taylorبراساس مطالعه  )10و 11(.دقيقه را بكار گرفته اند

انقباض تواند براي جبران  مي دقيقه 10همكاران زمان 

اسپري كردن به جاي  )12(.مفيد باشد Syneresisناشي از 

پيشنهاد شده ) نه همه آنها(وري در بيشتر مطالعات  غوطه

و عنوان شده است كه با اين روش جذب آب  )10و11(است

و دقت بالاي  )13(ها كاهش يافته و باعث ثبات ابعادي قالب

اسپري كردن موجب  ،در عين حال. شود مي )14(ها كست

و ممكن  شود كننده مي كاهش تماس با مواد ضدعفوني

دود كند، به كنندگي مواد را مح است خاصيت ضدعفوني

خصوص در مورد هيدروكلوئيدهاي هيدروفيليك كه 

نفوذ  گيري قالبتوانند به داخل مواد  ها مي ميكروارگانيسم

با پودرهاي كننده  مخلوط كردن مواد ضدعفوني )15(.كنند

اثرات مفيدي روي  ،)17(يا آب مخلوطي )16(هيدروكلوئيد

  بات ـين حال كه روي ثـدر ع ؛لوگيري از آلودگي داردـج

   )19(.تاثير سوء ندارد ها و دقت قالب) 18(ابعادي

  

  

  ننده در دو روش اسپري و غوطه وريميزان سايش در مواد ضد عفوني ك ميانگين و انحراف معيار:  1جدول 

 (mg) اسپري كردنروش   

 ميانگين ±انحراف معيار 

  (mg) غوطه وريروش 

 ميانگين ±انحراف معيار 

  00372/0 ± 001349/0  001915/0 ± 001587/0 هيپوكلريت سديم

  004195/0 ± 001974/0  00476/0 ± 001576/0 گلوتارآلدئيد

  01023/0 ± 004458/0  007125/0 ± 004484/0 دكونكس

  00198/0 ± 000464/0  001775/0 ± 000371/0 ميكروتن
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تاكنون يك پروتكل جهاني براي ضدعفوني كردن 

هنگام انتخاب روش اما  ،)20(ي پروتز وجود نداردها قالب

دو فاكتور را بايد در  ها براي ضدعفوني كردن قالبو مواد 

  : نظر گرفت

 كننده  اثر ضد باكتري ماده ضدعفوني -1

تاثير پروسه ضدعفوني روي قالب پروتز و كست  - 2

  )21(گچي ريخته شده

ثبت روابط  هاي ايندكسو  گيري قالبمواد  كهاز آنجا 

داشته  كافير مقابل حرارت تحمل توانند د نمي اليزاكلو

 روشهاي شيميايي  كنندهضدعفوني ، به ناچار باشند

سائل و انتخابي براي ضد عفوني نمودن اين مواد و

  )22(.هستند

نشان داد كه ميكروتن كمترين ميزان  مطالعه ما نتايج

كند و ميزان سايش سطحي در دو  مي سايش سطحي را ايجاد

در مورد ميكروتن تفاوت  ردنوري و اسپري ك روش غوطه

ي دار معنيو نسبت به گروه كنترل نيز داراي تفاوت  نداشت

به روش % 25/5هيپوكلريت سديم  ،از ميان مواد ديگر. نبود

ي با گروه دار معنيمنجر به سايش سطحي  اسپري كردن

ميكروتن  ،بنابراين از ميان مواد مورد مطالعه. شود نمي كنترل

 سپري كردن و هيپوكلريت سديموري و ا با دو روش غوطه

به روش اسپري كردن از نظر ميزان سايش مشابه با  25/5%

ي آلژينات ها گروه كنترل بوده و براي ضدعفوني كردن قالب

  .مناسب است

تفاوت نتايج به دست آمده بوسيله ميكروتن و ساير 

تاثير كم  دليله بتواند  مي ما در مطالعه ها ه ضدعفوني كنند

دگي ميكروتن در مقايسه با ساير ضدعفوني كنن

و در نتيجه نفوذ كمتر آن در آلژينات و  ها كننده ضدعفوني

در صورت استفاده از . باشد ايجاد سايش كمتر در كست

  نندگي، ميكروتن كمترين ـسان براي ضدعفوني كـزمان يك

  )15(.تاثير را در قالب و ايجاد تغييرات ابعادي آن دارد

سطحي و سختي سطحي  در زمينه ميزان سايش 

ي آلژينات ها ي گچي ريخته شده از قالبها كست

  .مطالعات كمي صورت گرفته است ،ضدعفوني شده

Abour و  يثبات ابعاد ،يسطح يسخت ش،و همكاران

گچ استون كه از  يها سطح در كست اتيثبت جزئ

 ميسد تيپوكلريور شده در ه غوطه ناتيآلژ يها قالب

 يمورد بررسرا  ،شده بودند هيته قهيدق 30به مدت % 65/4

 Vickers لهيبه وس ها كست يسطح يسخت. قرار دادند

Hardness Machine يسخت .قرار گرفت يابيارز ردمو 

 قهيدق 5از ها  كردن قالب يضدعفون كه يسطح هنگام

مطالعه ما زمان كمتر و  )23(.افتيكرد، كاهش  دايپ شيافزا

كه . دارد Abourغلظت مختصر بيشتري را نسبت به مطالعه 

بر % 25/5اين دو فاكتور تاثير كمتر هيپوكلريت سديم 

  .كند ي مطالعه ما را توجيه ميها سايش كست

و همكارانش معلوم شد كه  Abdelaziz قيدر تحق

و  IIIگچ نوع  هيته يبرا يضدعفون يها استفاده از محلول

IV شده با تيتقو Gum Arabic 1%  وCalcium 

hydroxide 132% ها كست يسطح يسخت شيث افزاباع 

روش كار ما با اين تحقيق متفاوت  كه البته )24(.شود مي

  .بود و اين تناقض قابل توجيه است

 يرواي  سهيو همكارانش كه مقا Ahmadدر مطالعه 

 يمختلف بعد از ضدعفون گيري قالبمواد  اتيخصوص

كه از  ييها بود، معلوم شد كه كست Perform IDكردن با 

تر  نرم ،شوند مي شده ساخته يضدعفون يناتيآلژ يها قالب

و  Position Penta يها حاصل از قالب يها از كست

President يها ساخته شده از قالب يها كست. هستند 

Position Penta شيمقاومت به سا شده مشخصاً يضدعفون 

اثر  ،كردن يضدعفون كه يدر حال ،دارند يتر نييپا

 يها و كست ها قالب شيمقاومت به سا يرو يمشخص

روش كار ما با اين  كه البته )25(.نداشت Presidentاز  يناش
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قابل توجيه  تحقيق نيز متفاوت بود و اين تفاوت نتايج

  .است

  نتيجه گيري

از نظر سايش سطحي، اسپري  در محدوده مطالعه ما

  و يا  %25/5با ميكروتن يا هيپوكلريت سديم  ها كردن قالب

  . دوب تن روش مطلوبيوري در ميكرو غوطه

  و قدرداني تشكر

 زيتبر يدانشگاه علوم پزشك يمعاونت محترم پژوهش از

به دليل پشتيباني مالي اين طرح و جناب آقاي دكتر 

االله رونقي به دليل انجام مراحل عملي كار  حجت

   .گردد سپاسگزاري مي
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